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Laboratério de Forga, Torque e Dureza

Laboratério de Calibragdo Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob N° 0088
CGCRE is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement

Certificado de Calibragdao Numero 08967/2020

Instrumento : Célula de carga com indicador digital Identificagao : CDC-001
Fabricante do indicador : TURY N° de série : Sem numero
Modelo do indicador : Sem modelo Valor de uma divisdo : 1 N

Faixa nominal : 0a 260N

Cliente: TURY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Av. Doutor José Fornari,1264
S&o Bernardo do Campo - SP

Procedimento de medicdo : PM-118 rev. 10 Calibragdo por comparagéo com celula de carga Padréo.

Condiges ambientais : Temperatura: 20 + 2 °C Umidade: 50 + 20 %
Data da calibragéo : 11/08/2020 Local da calibragédo : CTM
Calibrado por : Pedro Luis

Padréo utilizado :

Célula de carga marca Kratos, faixa nominal 2000N , nimero de identificagdo CTM-0220
Certificado de calibragdo RBC numero 0583/2020 com validade até 01/04/2021

Top

S&o Paulo, 11 de agosto de 2020 Rafael Savoia
Gerente Signatario

Este certificado atende aos requisitos de acreditacdo pela Cgcre que avaliou a competéncia do laboratoério e compravou sua rastreabilidade a
padrées nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades — Sl).

Obs: Certificado conferide e assinado eletronicamente.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibragdo nas condigbes especificadas,
nao sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reprodugdo deste certificado s6 podera ser total e depende da aprovacgao , por escrito , do laboratério emitente.

CTM-Centro Tecnoldgico de Metrologia - www.calibracao.com.br
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CENTRO TECNOLOGICO DE METROLOGIA

Laboratério de Forca, Torque e Dureza
Laboratodrio de Calibracao Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob N2 0088
CGCRE is Signatory of the ILAC Mutual Recognition Arrangement

Certificado de Calibracao Numero 08967/2020

Instrumento : Célula de carga com indicador digital Identificagao : CDC-001
Fabricante do indicador : TURY N° de série : Sem numero
Modelo do indicador : Sem modelo Valor de uma divisao : 1 N

Faixa nominal : 0a250N

Resultado da calibracao - Compressao

Valor Convencional Erro da série 1 Erro d: série | Erro d: ESHE Erro Médio Incerteza K v
(N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) eff
25 25 0 0 0 0 1 2.00 =0
50 50 1 1 1 2,00 =
100 100 1 1 1 1 1 2,00 =
150 150 2 2 2 2 1 2.00 =
200 200 4 4 4 4 1 2,00 =
250 250 4 4 4 4 1 2.00 =0

Legenda e Observacoes

VG : Valor convencional, obtido na média de trés indicagcées do padrao de referéncia;

Erro : Indicacdo do instrumento - Valor convencional; Entre cada série o instrumento foi girado em 120 ° no sentido horario;

V.« : Graus de Liberdade Efetivos. O simbolo de = representa valores maiores que 1000,

k : Fator de abrangéncia;

Incerteza : Incerteza expandida de medicéo, declarada como a incerteza padrao de medicdo multiplicada pelo fator de abrangéncia k, o qual para

uma distribuicdo t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95,45%.

1. Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibracéo nas condicées especificadas,
néo sendo extensivo a quaisquer lotes.
2. A reproducao deste certificado s6 podera ser total e depende da aprovacao , por escrito , do laboratério emitente.
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